
 
LI-6400使用简易流程图 
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检查药品状态 

校准 

读数在 ± 1 mV 流量调零 

 
CO2：波动小于 0.1 
H2O：波动小于 0.01且
稳定至少 15 分钟 

    IRGA调零 

   光源校准 红蓝光源或 LCF    曲线近似直线 

曲线近似为直线   CO2 MIXER 

检查匹配阀、流量、温度、湿度叶室风扇；

如果使用人工光源或 CO2注入系统，应作相
应检查。 

数据传输 

回算 
处理

数据

测量

检查校准值（校准菜单的

view,store…项 

加入药品，正确连接 IRGA电缆开机

 
 


